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질산성질소
정량범위

(mg/L)

정밀도

(% RSD)

이온크로마토그래피 0.02 ～ 20 20 % 이내

자외선/가시선 분광법 0.10 ～ 20 20 % 이내

먹는물수질공정시험기준 ES 05354.a

질산성질소 2018

(Nitrate Nitrogen)

1.0 일반적 성질

이 시험기준들은 먹는물 중에 질산성질소를 측정하는 방법이다. 질산이온은 천연적광석

등에서 생성되기도 하나 오염물질인 유기질소화합물이나 암모니아가 산화되어 생성

되기도 한다. 질산이온은 사람에게 특히 10세 이하의 어린이에게 메타헤모글로빈 등의

질병을 유발하는 것으로 알려져 있다.

2.0 적용 가능한 시험방법


